
Załącznik nr 3 do Zaproszenia  
Załącznik Załącznik nr 1 do umowy  

 
Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach 
ul. Dworcowa 31 
44-145 Pilchowice 
 
 

Pilchowice, 01.12.2022 
 
 

 
 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 Na 

 
Zakup i montaż wraz z uruchomieniem myjni do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich. 
 
 
 
 
         Opracował: 
 
         mgr inż. Mariusz Kowol  
 



1. Nazwa zamówienia: 
Zakup i montaż wraz z uruchomieniem myjni do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich.  
 

2. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest myjnia do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich obecnie użytkowanych z 
firmy Olympus.  
 
Szczegóły zamówienia zostały opisane w dalszej części SOPZ w formie tabeli jako załącznik nr 1 -  Opis 
wymaganych parametrów technicznych automatyczna myjnia endoskopowa do Pracowni Bronchoskopii  
 
 

3. Opis stanu istniejącego: 
Obecnie Pracownia  Bronchoskopii posiada endoskopy firmy Olympus które wymagają w pełni 
automatycznych procesów mycia.  
 
Myjnia musi zawierać odpowiednie złącza do podłączenia niżej wymienionych endoskopów : 
 

 Wideobronchoskop Olympus BF-1TQ170 numer seryjny 2800638 oraz z numerem 2900746    
 Bronchoskop ultrasonogaficzny OLYMPUS BF-UC190F numer seryjny 7010785 

 
4. Montaż 

Wykonawca wykona kompleksowy montaż i konfigurację całości systemu, urządzeń i  oprogramowania oraz 
przeprowadzi szkolenia z jego obsługi. 
Zamawiający wymaga aby wszelkie roboty były wykonywane w sposób dobrze zorganizowany, przemyślany 
i staranny. 
 

5. Kryterium oceny i wyboru oferty : 
 

Lp. Kryterium Oceny  Znaczenie  
1. Cena brutto   100%  

                                                              
6. Sposób realizacji 

a) Wykonawca może prowadzić prace montażowe i instalacyjne od poniedziałku do soboty w 
godzinach od 7.00 do max. 19.00, przy czym pracownicy techniczni szpitala, którzy mogą służyć 
wskazówkami są dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:00. 

b) Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z niniejszą specyfikacją techniczną i załącznikami, a 
także zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami krajowymi i unijnymi, aktualnymi 
zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi rozwiązań systemowych dla wybranych elementów i 
technologii, przepisami BHP, i z zachowaniem należytej estetyki. 

c) Wykonawca zapewni wykonywanie montażu, instalacji, programowania przez pracowników 
posiadających wymagane kwalifikacje lub uprawnienia. 

d) Wykonawca zastosuje urządzenia, wyroby i materiały o odpowiednim gatunku i klasie 
wykonania, o trwałości przewidzianej do profesjonalnego użytkowania, dopuszczone do obrotu i 
stosowania, które posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje, świadectwa jakości itp. 

e) W terminie zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia tzw. 
dokumentów odbiorowych w postaci: atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, świadectw 
jakości, protokołów prób, testów lub sprawdzeń, instrukcji obsługi na dostarczone i 
zainstalowane urządzenia lub systemy, wersje instalacyjne oprogramowania, licencje itp. Całość 
należy złożyć w teczce zawierającej spis zakończony podpisem Wykonawcy. Niedostarczenie 
ww. dokumentów lub dokumentów niewłaściwych albo niekompletnych skutkować będzie 
przesunięciem terminu odbioru do czasu uzupełnienia braków wraz z konsekwencjami z tego 
wynikającymi w zakresie terminu realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie minimum 2 dni 
robocze na sprawdzenie dokumentów uzupełnianych. 

f) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementów budowlanych, instalacyjnych, 
wyposażenia lub urządzeń w toku realizacji Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i 
doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt oraz w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

g) Ochrona mienia przeznaczonego do realizacji przedmiotu umowy należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy pomieszczenie do złożenia urządzeń, 
sprzętu czy materiałów. Jednak to Wykonawca oceni czy jest ono odpowiednie i to Wykonawca 
przejmuje odpowiedzialność za złożone tam mienie. 
 

 



7. Gwarancja i przeglądy 
a) Gwarancja min. 24 miesiące. 
b) W okresie gwarancji Wykonawca na swój koszt wykona wymagane przeglądy okresowe 

wynikające z wymogów dla zamontowanych urządzeń lub w zakresie wynikającym z warunków 
gwarancji przekazanych Zamawiającemu. Koszt przeglądu obejmuje wszelkie czynności 
serwisowe, konserwacyjne, materiały lub części, które nie są materiałami eksploatacyjnymi, a 
których ewentualna wymiana jest wymagana, robociznę, dojazd itp. 

c) Niezależnie od powyższego Wykonawca wykona ostatni przegląd w ostatnim miesiącu 
gwarancji. 

 
8. Kody CPV 

 
33191000-5 Urządzenia  
sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne  
 

9. Integralność dokumentów 
Niniejszy SOPZ jest integralną częścią umowy. Zawarte w nim postanowienia należy rozpatrywać łącznie z 
Umową i jej pozostałymi załącznikami. 
 

10. Załączniki do SOPZ 
Zał nr 1 – Opis wymaganych parametrów technicznych automatyczna myjnia endoskopowa do Pracowni 
Bronchoskopii  
 
 


